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  جودة التحاليل المخبـريــة لتقييمالوطنـي البرنامـج 

  مكتب ضمان الجودة: إدارة وإعداد
e-mail: Quality@aec.org.sy 
  6091. ب.هيئة الطاقة الذرية السورية، دمشق، ص

  

  صـتخلــمس
  

ة التحاليـل  جـود لتقيـيم  البرنامج الـوطني  في إطار  2010لعام الأولى التحليلية للدورة نتائج تقرير الال يبـين

  .مكتب ضمان الجودة في هيئة الطاقة الذرية يديره الذيالمخبريـة 
  

مخبـراً مـن داخـل الهيئـة                 ) 21( منهـا مخبـراً،  ) 62(بلغ العدد الكلي للمشاركين في البرنامج لهذا العـام  

  : مخبراً من القطاعين العام والخاص وهم) 41(و

، وزارة الري، وزارة الزراعة البيئةالدولة لشؤون وزارة قتصاد والتجارة، ، وزارة الاوالتعميروزارة الإسكان  

المعهد  مركز الدراسات والبحوث العلمية، وزارة الصناعة، والإصلاح الزراعي، وزارة النفط والثروة المعدنية،

لصـناعات الدوائيـة،   العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، شركة الفارس ل

  .، شركة دياموند فارما للصناعات الدوائية، شركة أكديما للأدوية البيطريةللصناعات الغذائية مجموعة معاني

  

النسبي وكانـت نسـب    نزياحتمت معالجتها إحصائياً بحساب الا. مخبراً/ 58/هذه الدورة من قبل وردت نتائج 

لكـل   Relative Bias (RB%)علامة التقييم وفق معيـار   ، حيث جرى تحديد) 1(القبول وفق الجدول رقم 

  .Robust Statisticalعدا التعداد الكلي للجراثيم الذي اعتمد في تقييمه طريقة  القرائن
  

  

بهـدف   إيجابيات المشاركة في برامج المقارنة المشتركة وتأثيرها على جودة التحاليـل المخبريـة   يبين التقرير

  .عالميعلى المستويين الوطني وال وقابليتها للمقارنةللنتائج  الإحصائي ستقرارالاتحقيق 
  

  

  

  

  : الكلمات المفتاحية

Relative Bias , Robust Statistical،  المشتركة ، برامج المقارنةالمخبرية  جودة التحاليل
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  :ةــــمقدم -1

إعطاء نتائج تحليلية صحيحة ودقيقة وإلى إثبات مستوى الدقة والصحة التي إلى التحليلية في العالم  ابرتسعى المخ

  ]1[وموصوفة في المواصفات العالمية ها نتائجها من خلال عرض براهين موضوعية معترف بها عالمياًتتميز ب

ذلك من خلال تطبيق نظم ضمان الجودة وإدخال آليات ضبط الجودة في متن العمليات التحليلية اليومية بشكل  يتحققو

أو مفارقات في النتائج  شاكل تحليليةمنهجي ومنظم، بحيث تصبح جزءاً من العمل الروتيني اليومي لكشف أي م

ن أوكما هو معلوم  .تنفيذ الأعمال التصحيحية اللازمة لتلبية متطلبات معايير جودة التحاليل والقياسات من ثمالتحليلية و

ولهذا فإن برامج المقارنة المشتركة  ،دقة وصحة وقابلية مقارنة النتائج أهم المعايير لجودة الاختبارات والمعايرات

  .[2]  أداة لتقييم صحة النتائج التحليلية وقابلية مقارنتها عالمياً دالأداء التحليلي تعكفاءة  فحصوبرامج 

لمنحها شهادة الاعتماد وفق  في مثل هذه البرامج شرطاً أساسياًابر لمخل الدورية والمستمرةمشاركة الولقد أصبحت 

كثر المؤسسات الحكومية والخاصة في أوتشترط ، بل M-10 [4]أو  ISO/IEC-17025:2005 [3]المواصفة 

 التعاقد معها لتقديم خدمات تحليلية، المشاركة في برامج مقارنة دولية ودورية زمع، المابرأوروبا وأمريكا على المخ

  . وبشكل مستمر لإثبات استقرار أدائها الجيد

مشاركة في برامج التهدف إلى  اد سياسةاعتم الجودة منتسعى لتطبيق نظم ضمان  ولهذا فإنه لا بد للمخابر التي

  . حايدةمقارنة داخلية أو خارجية تديرها جهة م
  

  :أخذت إدارة البرنامج  بعين الاعتبار الأمور الآتيةلقد 

  .أن تكون المشاركة مفتوحة لجميع المؤسسات الخاصة والعامة -1

  .ات التحليليةيمن التحاليل والتقن يغطي طيفاً واسعاًأن  -2

  .تغذية راجعة سريعة للمختبرات حول نتائجهم لاستدراك المفارقات التحليلية ينتأم - 3

  .  ترك الباب مفتوحاً أمام المخابر المشاركة لاقتراح إضافة بارامترات جديدة في البرنامج - 4

 ـالمشاركة في تزايد مستمر ابرومن الملاحظ أن عدد المخ  د مسـتمر  ، وأن عدد القرائن التحليلية لكل مخبر في تزاي

  .قرينة تحليلية 16قرينة وللتربة  41يث بلغت عدد القرائن لعينات المياه أيضاً ح

   

  :برنامجهدف ال -2
  .أداء المخابر الوطنية فيما يتعلق بتحليل عينات الماء والتربة من أجل تطوير الكفاءة الفنية لهذه المخابرتقييم 

مقارنـة أدائهـا ورفـع    تأمين تفاعليتها وع المخابر التحليلية الوطنية في شبكة وطنية من أجل جم إلى البرنامجهدف ي

  .سوياتها بما يتوافق مع أنظمة الجودة

  :ما يلي بإتباعوسوف يتحقق ذلك  

  .التحليلية المخابر والعناصر رنامج لتسهيل المقارنة ما بينالب عرض نتائج التحاليل المنجزة في -1  

 .المخبرية ضبط جودة التحاليلل ابرامج وانعكاسها على الأداء التحليلي للمخنأثر المشاركة في هذا البرقياس   -2

  .تحقيق قابلية مقارنة النتائج التحليلية أولاً على المستوى الوطني -3

 ـاجة ـي ما زالت بحـائي وتلك التـقرار والضبط الإحصـقت الاستـفرز العناصر التحليلية التي حق -4           ى ـإل

  .، والتعاون بين المخابر لاتخاذ خطوات عملية لتحقيق قابلية المقارنةمزيد من الأعمال التصحيحية
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   :التحليلية المشاركة في البرنامج لتقنياتا -3
  HPLCالكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء  -7  .الامتصاص الذري باللهب-1

  .INAAالتحليل بالتنشيط النتروني -8  .لذري بالفرن الكهربائيالامتصاص ا-2

  .XRFالأشعة السينية بفلورة ال -9  .البخار الباردو توليد الهيدريداتالامتصاص الذري -3

  .المعايرات الكمونية -UV-VIS.  10مطيافية -4

  .البولاروغراف - ISE .  11الالكترود الأيوني الانتقائي-5

  .المعايرات الحجمية -IC.  12ة  الكروماتوغرافيا الأيوني-6
  

  :وأسلوب تقييم النتائج إدارة البرنامج -4

 الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج وجرى توزيعه على جهات ونموذج طلب المشاركة مكتب ضمان الجودة أعد

من شركات مرموقة عالميـاً،  ومحاليل كيميائية وجرى الإعداد للبرنامج بشراء مواد مرجعية . عامة وخاصة

  .ودرجة الحموضةوفحص الماء ثنائي التقطير المستخدم في التحضير من حيث الناقلية 
  

لعـام    EURACHEMوفق دليل المحلول العياري الأم جرى أيضاً تقدير الارتياب الناجم عن عملية تمديد 

  .من القيمة النظرية للمحلول العياري% 1وتبين أنه لا يتجاوز  [5] 2000

  . جهات المشاركة في عبوات نظيفةأرسلت العينات إلى ال
  

المخابر مع القيمة النظرية لكل وتنسيقها ومقارنة نتائج  جرى جمعها لإرسال النتائج بعد انتهاء المدة المحددة

  :حسب العلاقةوذلك  Relative Bias النسبي الانزياح معيارجرى تقييمها وفق وعنصر تحليلي 

100(%)  Re ×
−

=
Th

Th

X
XXBiaslative  

  .للقرينةنتيجة المخبر المشارك   X ،  للقرينةقيمة المحضرة هي ال  XTh:حيث
  

  

،          Aلكل قرينة تحليليـة لإعطـاء علامـة مقبولـة     النسبي  ت مخصصة للقيمة المطلقة للانزياحوقد حددت مجالا       

  ).1( وذلك وفق الجدول N، أو غير مقبولة Wأو مقبولة مع تحذير 
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  :ييم نتائج المخابرتق )1( جدول
pH, EC, TDS: 
 

X ≤10 % A 
X >10%  And X ≤15% W 

X > 15% N 
 
 
BOD, IC, OC: 
 

X ≤20 % A 
X >20%  And  X ≤30% W 

X > 30% N 
  

 
Anions, Cations, Metals in water, COD, Bicarbonate, Hardness: 
 

X ≤15 % A 
X >15%  And  X ≤20% W 

X > 20% N  
  

 
Metal in soil: 
 

X ≤30 % A 
X >30%  And  X ≤40% W  

X > 40% N  
 
 
Pesticides: 
 

X ≤20 % A 
X >20%  And  X ≤40% W 

X> 40% N 
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  :للجراثيم تقييم نتائج التعداد الكلي

  

علـى النحـو   ، [6,7] في هذه الدورة طريقة مطبقة لدى البرامج العالمية لتقييم أداء المخابر الجرثومية اعتمد

 :تاليال

من النتائج واعتماد الرقم المكتوب ) < (  ةإزالة إشاربعد  (log cfu)إلى  (cfu)جميع النتائج الواردة من  تحول .1

لذا يرجى من المشاركين أن يقوموا بكتابة النتائج في المرات اللاحقة بدون إشـارة،  . ( [6,7] بدون إشارة

  ).يلها للرقم واحدوفي حال كانت نتيجة العينة صفر سيقوم البرنامج بتحو

 Robust Statistical.[8]النتائج عن طريق  مللوغاريتمن خلال حساب الوسطي القيمة النظرية للعينة  تحدد .2

 ISOاستنادا إلى المواصفة وللعينة  Robust standard deviationمن خلال تحديد الانحراف المعياري  حدد .3

13528 . [9] 

 :تاليعلى الشكل ال Z-Scoreحسبت علامة الـ .4
Z- Score = ( x – X ) / SD 

x   : نتيجة المخبر بعد التحويل للـlog .  

X  :القيمة النظرية.  

SD  :الانحراف المعياري.  

  : حسب الجدول التالي  Z-Score وضع علامة الـ  تم .5
  

 Z- Score العلامة

( Acceptable) A     Z- Score ⎜ ≤ 1.960 ⎜  

W   (Acceptable with Warning ) Z- Score ⎜ ≤ 2.576                 ⎜ < 1.960 

 N   (Not acceptable ) Z- Score ⎜ > 2.576  ⎜  
  

  

 :الموجود ضمن العينة ةالجرثومتقييم نتائج التشخيص الجرثومي من أجل تحديد نوع 

  ).A , N( من خلال علامتين فقط هما  اأو عدم وجوده ةالجرثومتم التقييم على أساس وجود 
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 :تائج والمناقشةالن -5

  قائمة المشاركين -5-1

  :قائمة المشاركين) 3(يبين الجدول 

  مدير المخبر المدير  الجهة المشـاركة #
 غسان القاس. ك   عمرو الأرمنازي . د مخبر التحليل ـــ   مركز الدراسات والبحوث العلمية.1

 خالد العظم. د  وايل خنسة  . د  مخبر البيئةـــ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا .2

 محمد الحلاق. د  محمد الحلاق. د  مديرية  المخبر المركزيـــ وزارة الاقتصاد والتجارة .3

 ابتسام النحاس. ك  موفق خلوف. م.د  المخبر المركزيـــ المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق .4

 عماد الدين نجار . م    عامر تركماني . م  دائرة التحليل والتعقيمــــ حي في حمص المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الص.5

 شادي فاتحة. م  عصام إبراهيم جوني . م  المخبر المركزيــــ المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية .6

 إحسان نصر. م   غسان ملاعب . م  تحليل والتعقيمالمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في السويداء ـــ دائرة ال.7

 نزار طالب . ك    جمال العلي. م  المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب ــــ المخبر المركزي.8

 مريم مشتا. ك   مخلوف  حسين. م مخبر مراقبة نوعية المياه   ـ ـ مديرية مراقبة نوعية المياه الهيئة العامة للموارد المائية الري ـوزارة .9

 أمل خلوف . ك غسان ملاعب . م  مخبر مراقبة نوعية المياه ـ مديرية الموارد المائية في محافظة حماه ـ الهيئة العامة للموارد المائية.10

 عبد الرزاق الطالب. ك   لح الكعر محمود صا. م  الهيئة العامة للموارد المائية ـــ  مديرية الموارد المائية بدرعا ــ  مخبر التحليل الكيميائي.11

 زهرة محمد. ك   وائل علوان . م  الشركة العامة للصرف الصحي بحلب ـــ المخبر المركزي لمحطة المعالجة .12

 عبد الرحمن مقداد . ك عبد الناصر سعد الدين. م.د  الشركة العامة الصرف الصحي  في محافظة دمشق ـــ مخبر محطة المعالجة بعدرا .13

 غسان الجندي. ك سمير العبد الرزاق. م  الشركة العامة للصرف الصحي بحماة ـــ المخبر المركزي.14

 فهمية النداف. م سهيل ديب . م  الشركة العامة للصرف الصحي بحمص ـــ مخبر محطة المعالجة.15

 محمد منهل الزعبي. د محمد وليد طويل . د  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  ـــ مخبر تحليل التربة.16

17.
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ــ إدارة بحوث الموارد الطبيعية ــ قسم بحوث الصرف 

 ونوعية المياه ـــ دائرة  مخبر بحوث تقييم نوعية المياه
 عبير كربوج. ك محمد وليد طويل. د

 صالح الفاحلي . ك  أكرم سلطان .م   ـــ المخبر المركزي وزارة النفط  والثروة المعدنية ـــ الشركة العامة لمصفاة حمص.18

 فاطمة خيطو. ك محمد علي علي. م  المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ـــ معمل تعبئة مياه نبع بقين الطبيعية ـــ مخبر المياه.19

 محمد الحاج عبد الرزاق عبد المجيد مصري . م  تربةـ مخبر كيمياء ال مديرية فرع حوض الفرات الأعلى  ـالمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي .20

 إيمان الصباغ. ك بشير معاني. م  لتحليل المواد الغذائية والصناعية MBMمجموعة معاني ـــ شوكولا داماس ـــ مخبر .21

 أحمد فاضل. د وائل المحاميد . د  شركة أكديما للأدوية البيطرية ـــ مخبر مراقبة الجودة.22

 هوازن عارف. د إيمان الأشقر. د  د  فارما للصناعات الدوائية شركة ديامون.23

 هلا الوفائي. ص ماجد مسوتي. د  شركة الفارس للصناعات الدوائية ـــ مخابر مراقبة الجودة.24

 ريم صدر الدين.ك ماهر بوظو . د مديرية شؤون البيئة في محافظة دمشق ـــ  المخابر المركزية.25

 رونق جبور.ك كوكب داية .الوزيرة د  بيئة ـــ المخبر المركزيوزارة الدولة لشؤون ال.26

 بشار الجرمقاني. م معتصم العبد . د  وزارة الدولة لشؤون البيئة ـــ مديرية شؤون البيئة في محافظة السويداء ـــ مخبر البيئة.27

 محمود تامر. م جمانة حسن  . م  ة البيئةمخبر مديري ـوزارة الدولة لشؤون البيئة ـ مديرية شؤون البيئة في محافظة إدلب .28

 يامن سلمان. م لما الأحمد.م   وزارة الدولة لشؤون البيئة ـ مديرية شؤون البيئة في محافظة اللاذقية ـ مخبر مديرية البيئة.29

 ثناء المنيزل. ك  انحمزة سليم مخبر مديرية البيئة  ـمديرية شؤون البيئة في محافظة القنيطرة  ـوزارة الدولة لشؤون البيئة .30

 حسن عقلة. م شمسة الجاسم. م  وزارة الدولة لشؤون البيئة ـ مديرية شؤون البيئة في محافظة الرقة ـ مخبر تحليل تلوث المياه .31
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  مدير المخبر المدير  الجهة المشـاركة  #

 أحمد  معلا أحمد. ك أحمد حسام مخللاتي . م  ية البيئة مديرية شؤون البيئة في محافظة حلب ـ مخبر مدير ـوزارة الدولة لشؤون البيئة .32

 ردينة العلي. م حسن فرحان . م  وزارة الدولة لشؤون البيئة ـ مديرية شؤون البيئة في محافظة طرطوس ـ مخبر مديرية البيئة .33

 سناء منصور.  ك عدنان الناطور. م لمياهوزارة الدولة لشؤون البيئة ـــ مديرية شؤون البيئة في محافظة حمص ــ مخبر قياس ملوثات ا.34

35.
وزارة الدولة لشؤون البيئة ـ  مديرية شؤون البيئة في محافظة ريف دمشق ـ مخبر مديرية 

 البيئة في ريف دمشق
 منى الجمعة. م ثائر الضيف. م

36.
ة وزارة الدولة لشؤون البيئة ـ مديرية شؤون البيئة في محافظة دير الزور ـ مخبر مديرية البيئ

 في دير الزور
 ساهر عبد االله. م -

 نواف عثمان. م رئيقة أسبر. م مخبر مديرية البيئة في الحسكة ـمديرية شؤون البيئة في محافظة الحسكة  ـوزارة الدولة لشؤون البيئة .37

 أنسام محمود. م - وزارة الدولة لشؤون البيئة ـــ مديرية شؤون البيئة في محافظة درعا ـــ مخبر مديرية البيئة في درعا.38

 سامر ماغوط. م علي الجويد . ك.م  وزارة الدولة لشؤون البيئة ـــ مديرية شؤون البيئة في محافظة حماه ـــ مخبر مديرية البيئة في حماه.39

 إيمان العاقل شبل الخوري . د  وزارة الصحة ــ مديرية مخابر الصحة العامة ــ مخبر كيمياء الأغذية .40

 محمد تفاحة. ممحمد حسين الإبراهيم . م مة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس ـــ مخبر مؤسسة المياه المؤسسة العا.41

 عمر شنو. م عمر شنو. م  مكتب التعدين المائي .42

 محمد عمار العدوي  محفوظ البشير. د قسم تكنولوجيا الإشعاع ـــ مخبر الأحياء الدقيقة .43

 زكي العجي . د  محفوظ البشير. د تقانة البولميرات. خبر الكيمياء العامة ـــ دقسم تكنولوجيا الإشعاع ـــ م .44

 ياسر عثمان. م. م  محفوظ البشير. د تشعيع الأغذية. قسم تكنولوجيا الإشعاع ـــ مخبر القياسات الفيزيائية ـــ د .45

 هارون القصيري   محفوظ البشير. د قسم تكنولوجيا الإشعاع  ـــ  مخبر وحدات تشغيل الأشعة .46

 منذر القطان. د  محفوظ البشير. د قسم تكنولوجيا الإشعاع ـــ مخبر القياسات الإشعاعية .47

 أ حمد سرحيل  قاسم خطاب. د قسم الهندسة النووية ـــ مخبر التحليل بالتنشيط النتروني .48

 محمد خذها. م  قاسم خطاب. د قسم الهندسة النووية ـــ مخبر تنقية المياه بالمفاعل  .49

 سهيل سليمان. د  قاسم خطاب. د قسم الهندسة النووية ـــ مخبر التحلية .50

 إياد غانم. د  نزار مير علي. د قسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية ـــ مخبر تحليل المبيدات .51

 محمد الشماع  فواز كرد علي. د تغذية النبات. قسم الزراعة ـــ مخبر الآزوت ـــ د.52

 محمد الشماع  فواز كرد علي. د قسم الزراعة ــــ مخبر كيمياء التربة.53

 علي خضر. د  توفيق ياسين. د XRFقسم الكيمياء ـــ مخبر  .54

 رولانة بوظو. ك  توفيق ياسين. د AASقسم الكيمياء ـــ مخبر الامتصاص الذري  .55

 راهيم  موسى الإب. د  توفيق ياسين. د  TOCقسم الكيمياء ـــ مخبر  .56

 عدنان عودة . ك  توفيق ياسين. د ــــ مخبر الكروماتوغرافيا HPLCقسم الكيمياء  .57

 سائد ناصر . ف. ج  زهير قطان. د ) DX120الديونكس ( قسم الجيولوجيا ــــ مخبر التحليل الأيوني  .58

 سلمان محمد. ف  زهير قطان. د قسم الجيولوجيا ــــ مخبرالامتصاص الذري .59

 كمال الشمالي. ك  محمد سعيد المصري. د الوقاية ــــ مخبر تحليل عناصر الآثر قسم .60

 سامر أبو بكر. ك  محمد سعيد المصري. د قسم الوقاية ـــ مخبر التحاليل الفيزيائية والكيميائية للمياه .61

 يوسف بدير. ك  محمد سعيد المصري. د قسم الوقاية ــــ مخبر التربة والنبات .62

 )3(ل رقم الجدو    
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 :مقارنة  نتائج المخابر مصنفة وفق العنصر التحليلي -5-2
  .يبين النتائج مصنفة وفق العنصر التحليلي       Aالملحق   

  

  :المخابرتقييم نتائج  -5-3
  .يبين النتائج مع علامات التقييم مصنفة وفق المخبر     Bالملحق                        

 
  :التوصياتوالاستنتاجات  -6

الاستفادة من نتائج البرنامج لتطوير أداء المخبر وذلك بتنفيذ الأعمال التصحيحية اللازمة ومراقبة كفاءة تطبيق هذه  - 1

  .الأعمال لمنع تكرار الحصول على نتائج غير مطابقة مرة أخرى

ت المواصفات الدوليـة  التي يشارك بها المخبر لأن المشاركة في برامج مقارنة من متطلباالقرائن زيادة ضرورة  - 2

 .(ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17011) الاختبار والمعايرةالخاصة بمخابر 

حيـث  ، (x = 0)تؤكد إدارة البرنامج على الخطأ الذي يرتكبه عدد كبير من المخابر بتقديم نتيجة تحليلية بالشـكل   - 3

: بالشـكل  (MDL)س الحد الأدنى للكشف يجب أن تقدم النتيجة التي لا تكشفها الطريقة التحليلية المطبقة على أسا

(x < MDL). 

والمغنزيـوم والكلـور والكـروم    والأمونيوم الصوديوم لتعيين تركيز في أداء المخابر بالنسبة  تحسن طفيفيوجد  - 4

والنيكل والرصاص والفانانديوم والأملاح المنحلة الكلية عن الدورة السابقة ، ولكن ما زالت نسبة النتائج المطابقـة  

 .، الأمر الذي يستدعي مزيد من البحث والتقصي عن أسباب هذه الانزياحات العشوائية عن القيمة النظريةية متدن

كربونـات والقسـاوة الكليـة والحديـد     يظهرت نتائج الكالسيوم والمغنزيوم والنتريت والنترات والكبريتـات والب  - 5

 .اجع في أداء المخابروالرصاص في هذه الدورة من أسوأ النتائج مما يدل على أن هناك تر

 , BOD Hg , Crوالــ  ما زالت نتائج المخابر غير جيدة لأكثر من دورة بالنسبة لتعيين تركيز كل من الليثيوم  - 6

Co , Cd , As. 

والمغنيزيوم والنتريت والنترات لا يوجد استقرارية في نتائج بعض المخابر بالنسبة لنفس البارامتر مثل البوتاسيوم  - 7

 .والتعداد الكلي للجراثيم OCـوال ICوالكروم والـ 

فتقييمها لا يكون معنوياً؛ هذا على الـرغم مـن أن    (As, Hg, Se, V)بالنسبة للبارامترات ذات المشاركة القليلة  - 8

جـودة   لمعرفةبقية المخابر المشاركة في هذه البارامترات ننصح نتائج المخابر المشاركة فيها غير مرضية، لذلك 

 .أدائها فيها

 .على مدى دورات عدة الت نتائج عينات التربة غير مرضيةما ز - 9

، وإنما اقتصرنا على Bلم يدرج تقييم المخابر في تحليل التعداد الكلي للجراثيم والتشخيص الجرثومي في الملحق  - 10

 إضافة إلى الشرح المتعلق بآلية التقيـيم الجديـدة   Aإدراج صفحة تقييم كل عينة من عينات الجراثيم في الملحق 

 .الوارد في متن التقرير
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  كلمة شكر -7
لدعمه المستمر لتطبيـق  الطاقة الذرية المدير العام لهيئة  إبراهيم عثمان بالشكر للسيد الدكتورإدارة البرنامج توجه ت

والشكر أيضاً إلى المخابر المشـاركة   ،وموافقته على تغطية نفقات هذا البرنامجفي مخابر الهيئة  نظم ضمان الجودة

البرنامج للجهود المبذولة في محاولة تطوير نفسها ولتأمين النتائج في الوقت المحدد وتقديم المقترحـات البنّـاءة   في 

   .لتطوير البرنامج
   

  المراجع -8
[1] Prescriptions Générals Concernant la Compétence des Laboratoires d’étalonnage et d’Essais-

1991- Ottawa-Ontairo-Canada. 
[2] Harmonized Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories-

1994- ISO/REMCO. 
[3] General Requirements for The Competence of Testing and Calibration Laboratories-

ISO/IEC- 17025:2005. 
[4] M-10, General Criteria of Competence for Calibration and Testing Laboratories, BSI, 1989 
[5] Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement - EURACHEM / CITAC Guide – second 

edition:2000. 
[6] FEPAS: Food Examination Performance Assessment scheme. 
[7] Nestle: Proficiency Tests Manual for External Laboratories Tests to Check Laboratory 

Proficiency, version 3,2005. 
[8] Robust Statistics: a method of coping with outliers. Royal Society of Chemistry, No.6 Apr 

2001. 
[9] ISO 13528: Statistical Methods for use in Proficiency Testing by Interlaboratory 

Comparisons 
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.002.80N10.0010.24ABlank< 0.01A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank< 0.01A12.5012.00A7.507.50A

Cl-112.5011.50ABlank< 0.01A12.5011.50A

Br-17.506.80A7.506.50ABlank< 0.01A

NO2
-112.5010.65ABlank< 0.01A7.507.75A

NO3
-1Blank< 0.01A12.5011.35A7.507.50A

SO4
-212.5012.00A7.506.70ABlank4.80N

PO4
-3Blank< 0.01A7.506.50A12.5010.00W

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.26A10.0010.00A7.007.07A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00698.33A1413.001416.00A700.00698.33A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00213.00A200.00212.00A75.0084.00W

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.0016.00A15.0016.00A25.0024.00Aالبيكربونات

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0040.00A40.0040.00A20.0020.00Aالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00728.00A100.0080.00W700.00714.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

AldrinBlank< 0.013A90.0019.00N90.004.00N

4.4-DDDBlank< 0.01A60.0015.00N60.008.00N

DieldrinBlank< 0.028A60.0026.24N60.0014.00N

4.4.DDTBlank< 0.02A90.0020.00N90.009.00N

4.4.DDEBlank< 0.016A60.0018.00N60.007.14N

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

(µg/L) نتائج تحليل المبيدات بواحدة
SEQA-101-101SEQA-102-101SEQA-103-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.009.43ABlank< 1A5.004.62A

NH4
+15.004.85A10.009.95ABlank< 1A

Li+1Blank< 1A5.004.70A10.009.56A

K+110.007.40N5.004.60ABlank< 1A

Ca+210.009.49ABlank< 1A5.004.52A

Mg+2Blank< 1A5.004.41A10.009.20A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank< 1A12.5012.91A7.507.60A

Cl-112.5012.26ABlank< 1A12.5012.24A

Br-17.508.01A7.507.61ABlank< 1A

NO2
-112.5013.17ABlank< 1A7.507.84A

NO3
-1Blank< 1A12.5015.17N7.5012.36N

SO4
-212.5016.64N7.506.52ABlank< 1A

PO4
-3Blank< 1A7.508.38A12.5018.14N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.12A10.0010.10A7.007.15A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00617.00W1413.001261.00W700.00619.00W

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00198.00A200.00197.00A75.0075.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.0014.64A15.0014.64A25.0024.40Aالبيكربونات

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0040.00A40.0040.00A20.0014.00Nالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

IC15.0019.68N15.0020.31NBlank0.24W

OCBlank0.68N15.0011.09W15.0013.32A

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

رمز العينة

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101 رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة

رمز العينة

(mg/L) نتائج تحليل الكربون اللاعضوي والعضوي بواحدة
SEQA-91-101SEQA-92-101SEQA-93-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.005.60A10.006.40NBlank0.80N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NO2
-112.509.00NBlank6.00N7.506.00W

NO3
-1Blank7.00N12.502.60N7.506.50A

PO4
-3Blank0.02A7.507.50A12.5012.50A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.18A10.0010.30A7.007.02A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00731.00A1413.001483.00A700.00714.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00210.00A200.00210.00A75.0078.20A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00702.00A100.00111.00A700.00697.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.002.00N700.0020.00N700.00420.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cu3.003.08A3.003.16A5.005.10A

Fe3.002.90A5.004.80A3.002.82A

Zn6.003.65N4.003.00N6.003.55N

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.004.22W10.009.83ABlank4.16N

Ca+210.007.15NBlank3.66N5.002.17N

Mg+2Blank3.16N5.005.08A10.002.12N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.5010.00WBlank4.00N12.506.00N

NO3
-1Blank15.10N12.502.10N7.5020.00N

PO4
-3Blank1.40N7.505.60N12.509.60N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.02A10.009.97A7.006.98A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00548.00N1413.001113.00N700.00543.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00156.00N200.00156.00N75.0059.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00750.00A100.00110.00A700.00760.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.00250.00N700.00300.00N700.00500.00W

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.81N10.009.93A7.007.73W

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00996.00N1413.002070.00N700.00994.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00318.00N200.00316.00N75.00123.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0040.00A40.0040.00A20.0020.00Aالقساوة

SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
 pH نتائج تحليل الـ

SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101 رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.0032.00NBlank8.00N5.005.00A

NH4
+15.005.00A10.0010.00ABlank0.00A

K+110.009.40A5.004.70ABlank0.00A

Ca+210.008.80ABlank0.00A5.004.80A

Mg+2Blank0.00A5.003.90N10.007.30N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank0.00A12.5014.30A7.509.30N

Cl-112.5018.50NBlank4.20N12.5012.20A

NO2
-112.5015.00WBlank0.38N7.5010.00N

NO3
-1Blank41.00N12.5017.00N7.5034.00N

SO4
-212.5015.00W7.508.00ABlank2.00N

PO4
-3Blank0.06A7.5012.00N12.5014.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.25A10.0010.13A7.007.06A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00670.00A1413.001372.00A700.00677.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00197.00A200.00195.00A75.0077.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.0014.60A15.0014.60A25.0024.40Aالبيكربونات

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0036.00A40.0036.00A20.0020.00Aالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00707.00A100.00102.00A700.00696.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cd0.500.40W2.001.55N2.001.55N

Co5.004.70A1.000.70N5.004.00W

Cu3.002.35N3.002.40W5.003.90N

PbBlank0.00A2.001.70A2.001.44N

Zn6.004.75N4.003.00N6.004.60N

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

رمز العينة

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101 رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101
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030

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.004.92A10.008.94ABlank0.50N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

SO4
-212.5015.40N7.509.98NBlank0.20N

PO4
-3Blank0.40N7.507.65A12.5012.60A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.36A10.009.91A7.007.16A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00698.00A1413.001425.00A700.00699.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00200.00A200.00200.00A75.0080.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00698.00A100.00100.00A700.00700.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.00100.00A700.00750.00A700.00750.00A

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

SEQA-132-101SEQA-133-101 رمز العينة

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.0015.00NBlank0.00A5.005.00A

NH4
+15.004.70A10.009.65ABlank< 0.02A

Li+1Blank0.00A5.003.60N10.007.00N

K+110.005.90N5.002.50NBlank0.00A

Ca+210.004.08NBlank3.04N5.008.00N

Mg+2Blank3.73N5.002.78N10.007.31N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank< 0.02A12.5011.90A7.506.80A

Cl-112.5012.00ABlank3.50N12.5010.00W

NO2
-112.5010.00WBlank0.05A7.506.30W

NO3
-1Blank7.00N12.502.20N7.505.00N

SO4
-212.5012.00A7.507.00ABlank1.00N

PO4
-3Blank< 0.02A7.508.60A12.5012.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.16A10.009.91A7.007.04A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00711.00A1413.001417.00A700.00698.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00200.00A200.00200.00A75.0075.60A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.0020.00N15.0020.00N25.0029.28Wالبيكربونات

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0040.00A40.0040.00A20.0020.00Aالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cu3.003.00A3.002.82A5.005.00A

Fe3.001.25N5.000.78N3.003.00A

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.23A10.009.85A7.007.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00609.00W1413.001188.00N700.00626.00W

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.50W10.009.90A7.007.50A

رمز العينة

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
 pH نتائج تحليل الـ

SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.004.10W10.008.60ABlank0.01A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.5016.30NBlank4.70N12.5012.20A

NO3
-1Blank3.80N12.5011.80A7.509.40N

PO4
-3Blank0.01A7.507.50A12.5011.90A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.30A10.0010.20A7.007.30A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00700.00A1413.001400.00A700.00700.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00200.00A200.00200.00A75.0075.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0040.00A40.0040.00A20.0020.00Aالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00710.00A100.0095.00A700.00710.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.00100.00A700.00700.00A700.00700.00A

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.005.00A10.009.36ABlank< 0.017A

Ca+210.0055.00NBlank14.00N5.0035.00N

Mg+2Blank0.80N5.005.00A10.009.80A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.5020.00NBlank20.00N12.5010.00W

NO2
-112.508.00NBlank2.00N7.504.00N

NO3
-1Blank40.00N12.5013.00A7.5013.00N

SO4
-212.5011.00A7.507.00ABlank0.80N

PO4
-3Blank< 0.045A7.506.00W12.5010.00W

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.40A10.0010.00A7.007.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00700.00A1413.001300.00A700.00700.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00200.00A200.00200.00A75.00100.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0040.00A40.0038.00A20.0020.00Aالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00700.00A100.00100.00A700.00700.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cd0.500.82N2.001.82A2.001.42N

Cr1.000.97A5.0011.13NBlank4.77N

Cu3.003.52W3.003.50W5.005.02A

Fe3.0010.83N5.0012.11N3.0010.83N

NiBlank0.02A1.000.69N2.001.77A

PbBlank0.05A2.006.18N2.002.36W

V4.009.13N4.009.56N2.005.29N

Zn6.005.31A4.003.68A6.005.32A

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة
SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.006.00W10.0012.50NBlank0.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.50142.71NBlank145.20N12.50187.09N

NO3
-1Blank11.70N12.501.80N7.507.00A

PO4
-3Blank0.11N7.506.95A12.5011.80A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.003.98A10.009.51A7.006.74A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00602.00W1413.001277.00A700.00593.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00176.90W200.00177.30W75.0074.10A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00754.00A100.00101.50A700.00735.50A

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101
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036 تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cd0.500.90N2.002.76N2.002.67N

Co5.006.13N1.001.51N5.005.70A
Cr1.001.33N5.005.35ABlank0.06A
Cu3.003.16A3.003.16A5.005.11A

Fe3.004.16N5.006.55N3.003.61N

NiBlank0.08A1.001.05A2.001.99A

PbBlank0.99N2.002.55N2.002.42N

Zn6.004.97W4.004.00A6.004.98W

القيمة التقييمالقيمة النظرية
التقييمالنظرية

Ca40730N4000.00N

Cd0.45N0.80N

Cr74.91N77.30N

Cu22.14N14.10N

Fe23550N19600.00N

K15800N16300.00N

Na7049.00N7100.00N

Ni23.28N19.60N

Pb79.91N41.20N

Zn104.60A123.00A

Co8.15N8.49N 30.8 30.70

145.20

11.009.00

0.540.45

105.90124.5

1074.00

رمز العينة

(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة
SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101

رمز العينة

(mg/Kg) نتائج تحليل عينة التربة بواحدة
SEQA -81-101SEQA -82-101

نتيجة مخبرآمنتيجة مخبرآم

79180.00149

6.707.90

116.8022.30

165.5070.00

106500.0062000

4492.001465.00
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.0010.26ABlank0.00A5.005.00A

K+110.0010.00A5.005.00ABlank0.00A

Ca+210.0010.00ABlank0.39N5.005.00A

Mg+2Blank--5.005.00A10.0010.00A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.007.50NBlank1.50N5.004.50A

K+110.008.00W5.005.00ABlank1.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank0.00A12.502.30N7.501.65N

Cl-112.5031.95NBlank14.20N12.5024.85N

NO2
-112.5013.33ABlank0.01A7.506.57A

NO3
-1Blank22.91N12.508.84N7.5022.16N

SO4
-212.5015.00W7.509.00WBlank0.00A

PO4
-3Blank0.01A7.507.20A12.5011.80A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.30A10.009.76A7.007.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00628.00W1413.001264.00W700.00622.00W

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00209.00A200.00209.00A75.0080.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.007.32N15.007.32N25.004.88Nالبيكربونات

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0040.00A40.0040.00A20.0020.00Aالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00733.00A100.00126.00N700.00763.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

As2.000.54N2.000.50NBlank0.00A

Cd0.500.74N2.002.60N2.002.50N

Cr1.007.87N5.0036.86NBlank0.23N

Cu3.002.99A3.003.01A5.004.67A

PbBlank0.50N2.003.02N2.003.16N

Se1.001.09A1.001.14A1.000.80W

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة
SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.008.00WBlank0.70N5.005.80W

NH4
+15.005.70A10.008.50ABlank0.90N

Li+1Blank0.00A5.004.75A10.009.75A

K+110.0012.00W5.004.75ABlank0.00A

Ca+210.003.00NBlank0.50N5.003.00N

Mg+2Blank0.50N5.004.50A10.008.30W

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank0.00A12.5011.60A7.507.70A

Cl-112.5011.60ABlank1.10N12.5011.70A

NO2
-112.5012.00ABlank0.60N7.507.70A

NO3
-1Blank3.00N12.5011.60A7.507.70A

SO4
-212.5011.60A7.508.00ABlank1.10N

PO4
-3Blank0.00A7.506.25W12.5010.50W

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.006.95N10.009.72A7.004.21N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00652.00A1413.001331.00A700.00651.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00203.00A200.00203.00A75.0078.00A

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

رمز العينة

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.0073.20N15.0073.20N25.0012.20Nالبيكربونات

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0021.00N40.0024.00N20.0011.00Nالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cd0.500.57A2.002.79N2.002.72N

Co5.004.91A1.000.92A5.004.90A

Cr1.000.50N5.006.00WBlank0.50N

Cu3.003.16A3.003.16A5.005.10A

Fe3.003.47W5.005.28A3.003.56W

NiBlank0.10N1.001.10A2.002.10A

Hg2.000.0016N2.000.0016NBlank0.0015A

PbBlank0.10N2.002.00A2.002.00A

Zn6.003.00N4.004.83N6.005.88A

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101

SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101 رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة

رمز العينة

(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة
SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.0010.00ABlankMDLA5.005.00A

NH4
+15.004.80A10.009.90ABlankMDLA

K+110.0010.00A5.005.00ABlankMDLA

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.5018.50NBlank5.25N12.5012.50A

NO2
-112.500.15NBlank0.04A7.500.12N

NO3
-1Blank54.12N12.507.00N7.5027.30N

SO4
-212.5012.00A7.505.00NBlank1.00N

PO4
-3Blank0.28N7.504.68N12.5010.90A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.25A10.009.85A7.007.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00670.00A1413.001413.00A700.00659.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.004.10N40.003.90N20.002.10Nالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00750.00A100.00100.00A700.00750.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cd0.500.50A2.001.70A2.001.65W

Co5.005.00A1.001.00A5.005.00A

Cr1.001.00A5.005.00ABlankMDLA

Fe3.003.00A5.005.00A3.003.00A

NiBlankMDLA1.001.00A2.002.00A

PbBlankMDLA2.001.50N2.001.50N

Se1.000.80W1.001.25N1.000.50N

Zn6.004.30N4.002.50N6.004.50N

SEQA-23-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

SEQA-21-101SEQA-22-101

SEQA-31-101SEQA-32-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

SEQA-33-101

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.0045.00NBlank15.00N5.0010.00N

NH4
+15.004.25A10.0010.00ABlank0.15N

K+110.0013.00N5.007.00NBlank0.00A

Ca+210.004.00NBlank0.00A5.006.00W

Mg+2Blank2.40N5.004.80A10.006.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.5014.20ABlank10.65N12.5014.20A

NO2
-112.5013.61ABlank0.03A7.5011.13N

NO3
-1Blank7.80N12.503.10N7.507.10A

SO4
-212.5013.00A7.508.00ABlank1.00N

PO4
-3Blank0.31N7.504.85N12.505.65N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.15A10.009.57A7.006.92A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00700.00A1413.001440.00A700.00700.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00185.00A200.00185.00A75.0071.00A

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

رمز العينة

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.0024.40N15.0024.40N25.0024.40Aالبيكربونات

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0035.00A40.0030.00N20.0015.00Nالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00700.00A100.00100.00A700.00700.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.0050.00N700.00400.00N700.00400.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cd0.500.47A2.001.67W2.001.36N

Cu3.003.01A3.003.01A5.004.87A

Fe3.004.10N5.006.57N3.004.01N

NiBlank0.00A1.000.93A2.001.91A

PbBlank0.04A2.002.12A2.002.03A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

IC15.0022.89N15.0018.52WBlank0.50N

OCBlank2.15N15.0019.44W15.0018.02W

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101

SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101 رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101

رمز العينة

(mg/L) نتائج تحليل الكربون اللاعضوي والعضوي بواحدة
SEQA-91-101SEQA-92-101SEQA-93-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.005.20A10.008.90ABlank0.10N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

SO4
-212.5015.00W7.5010.00NBlank1.00N

PO4
-3Blank0.41N7.507.56A12.5012.82A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.50W10.0010.25A7.007.25A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00700.00A1413.001450.00A700.00700.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00200.00A200.00200.00A75.0080.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00702.00A100.00110.00A700.00711.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.00100.00A700.00780.00A700.00780.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

IC15.000.35N15.000.81NBlank0.19W

OCBlank13.07N15.0031.73N15.0013.00A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

SEQA-131-101SEQA-132-101

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

SEQA-133-101 رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101

رمز العينة

(mg/L) نتائج تحليل الكربون اللاعضوي والعضوي بواحدة
SEQA-91-101SEQA-92-101SEQA-93-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.0010.00ABlankدون مستوى الكشفA5.005.00A

NH4
+15.004.95A10.009.65ABlankدون مستوى الكشفA

K+110.00دون مستوى الكشفN5.005.00ABlank10.00N

Ca+210.0010.00ABlankدون مستوى الكشفA5.005.04A

Mg+2Blankدون مستوى الكشفA5.005.05A10.0010.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.5015.05NBlankدون مستوى الكشفA12.5010.22W

NO2
-112.5012.06ABlankدون مستوى الكشفA7.507.44A

NO3
-1Blank5.00N12.508.00N7.507.80A

SO4
-212.5015.00W7.5010.00NBlankدون مستوى الكشفA

PO4
-3Blankدون مستوى الكشفA7.506.34W12.5012.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cd0.500.48A2.001.96A2.001.98A

Co5.004.96A1.000.99A5.004.93A

Cr1.000.97A5.004.96ABlank5.00N

Cu3.002.99A3.002.97A5.004.94A

Fe3.002.87A5.004.92A3.002.82A

NiBlankدون مستوى الكشفA1.000.98A2.001.98A

PbBlankدون مستوى الكشفA2.001.99A2.001.96A

Zn6.005.91A4.003.89A6.005.97A

القيمة التقييمالقيمة النظرية
التقييمالنظرية

Cd0.45N0.80N

Cr74.91N77.30N

Cu22.14A14.10A

Fe23550N19600N

Ni23.28A19.60A

Pb79.91N41.20A

Zn104.60A123.00W

Mn723.10N608.00N 299.00244.0

25.0020.00

46.00

رمز العينة

(mg/Kg) نتائج تحليل عينة التربة بواحدة
SEQA -81-101SEQA -82-101

نتيجة مخبرآمنتيجة مخبرآم

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

36.00

95.0 85.00

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101

0.750.50

42.0031.00

21.0014.00

1569012346
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.01A10.0010.01A7.007.01A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101
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القيمة التقييمالقيمة النظرية
التقييمالنظرية

Ca40730A4000.00A

Cu22.14A14.10A

Fe23550A19600.00A

K15800A16300.00A

Pb79.91N41.20A

Zn104.60A123.00A

Mn723.10A608.00A 605.0

رمز العينة

(mg/Kg) نتائج تحليل عينة التربة بواحدة
SEQA -81-101SEQA -82-101

نتيجة مخبرآمنتيجة مخبرآم

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

34.0036.00

40100.003969

22.00< 16

22400.0018300

15700.0014400.00

108.0 107.00

696.00
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.004.00W10.009.00ABlank0.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.5020.70NBlank7.50N12.5018.25N

NO3
-1Blank8.60N12.503.80N7.506.90A

PO4
-3Blank0.55N7.500.51N12.500.44N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.18A10.009.84A7.007.10A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00697.00A1413.001420.00A700.00688.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00205.00A200.00204.00A75.0076.50A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00760.00A100.0095.00A700.00754.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.0070.00W700.00380.00N700.00700.00A

SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

SEQA-21-101SEQA-22-101

SEQA-31-101SEQA-32-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.005.15A10.007.73NBlank< 0.08A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NO2
-112.501.18NBlank0.18N7.501.18N

NO3
-1Blank35.30N12.5010.70A7.5026.00N

SO4
-212.508.00N7.504.00NBlank< 4.9A

PO4
-3Blank< 0.14A7.507.10A12.5012.10A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.34A10.009.77A7.006.97A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00688.80A1413.001398.00A700.00689.80A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00206.00A200.00206.00A75.0078.46A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0030.00N40.0050.00N20.0040.00Nالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00716.00A100.00100.00A700.00730.00A

SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة

رمز العينة

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101 رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.003.80N10.007.00NBlank0.01A

Ca+210.007.85NBlank11.22N5.0011.78N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank0.01A12.5011.00A7.506.50A

Cl-112.500.02NBlank0.01A12.500.02N

NO2
-112.503.30NBlank0.003A7.501.86N

NO3
-1Blank8.60N12.502.30N7.506.80A

SO4
-212.5010.00W7.506.00WBlank1.00N

PO4
-3Blank0.06A7.507.40A12.5011.30A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00716.00A1413.001436.00A700.00717.00A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101 رمز العينة
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cd0.500.50A2.002.00A2.002.00A

Co5.005.30A1.001.00A5.005.30A

Cr1.001.00A5.005.00ABlank≤0.1A

Cu3.003.40A3.003.50W5.006.00W

Fe3.003.40A5.005.40A3.003.40A

NiBlank≤ 0.1A1.001.00A2.002.00A

PbBlank≤ 0.2A2.002.30A2.002.20A

Zn6.006.00A4.004.00A6.006.00A

القيمة التقييمالقيمة النظرية
التقييمالنظرية

Ca40730.00A4000.00A

Cu22.14A14.10W

Fe23550.00A19600A

K15800.00A16300A

Mg8504.00A3080.00A

Na7049.00A7100.00A

Pb79.91N41.20A

Zn104.60A123.00A

Mn723.10A608.00A 599.00

رمز العينة

(mg/Kg) نتائج تحليل عينة التربة بواحدة
SEQA -81-101SEQA -82-101

نتيجة مخبرآمنتيجة مخبرآم

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

35.0043.00

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101

38993.003883.00

21.0017.00

24260.0020430

16467.0016433

8630.003019.00

7026.007076.00

119.00 107.00

679.00
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.0010.00ABlankBlankA5.005.00A

NH4
+15.004.72A10.009.71ABlankBlankA

K+110.008.00W5.004.00WBlankBlankA

Ca+210.0013.60NBlank5.23N5.0010.23N

Mg+2Blank1.80N5.005.00A10.009.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank4.00N12.5013.00A7.5010.50N

Cl-112.5018.00NBlank5.53N12.5013.40A

NO3
-1Blank12.00N12.5015.00W7.5012.00N

SO4
-212.5012.70A7.509.50NBlank6.70N

PO4
-3BlankBlankA7.507.50A12.5012.50A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.38A10.009.84A7.007.13A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00703.00A1413.001413.00A700.00704.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.0012.40W15.0013.75A25.0021.67Aالبيكربونات

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0050.00N40.0061.00N20.0040.00Nالقساوة

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101
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051 تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cd0.500.40W2.001.63W2.001.61W

Co5.001.00N1.001.40N5.001.00N

Cr1.000.80W5.005.00ABlankBlankA

Cu3.003.20A3.003.20A5.005.30A

Fe3.003.00A5.005.00A3.003.00A

NiBlankBlankA1.001.00A2.002.00A

PbBlank0.03A2.000.03N2.000.05N

Zn6.006.20A4.004.00A6.006.20A

القيمة التقييمالقيمة النظرية
التقييمالنظرية

Ca40730N4000.00W

Cd0.45N0.80N

Cr74.91A77.30N

Cu22.14N14.10N

Fe23550N19600.00N

K15800N16300.00N

Mg8504.0N3080.00N

Na7049.00N7100.00N

Ni23.28W19.60N

Pb79.91N41.20N

Zn104.60N123.00A

Mn723.10A608.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

IC15.0016.00A15.0034.00NBlank16.00N

OCBlankBlankA15.0015.00A15.0015.00A

528.0

رمز العينة

(mg/Kg) نتائج تحليل عينة التربة بواحدة
SEQA -81-101

18.9040.20

893.00933.00

84.6348.88

17.005.00

35.4019.40

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101

SEQA -82-101

نتيجة مخبرآمنتيجة مخبرآم

2600.003115

1.300.30

62.8026.30

13.5064.50

3750.001673

138.0

رمز العينة

(mg/L) نتائج تحليل الكربون اللاعضوي والعضوي بواحدة
SEQA-91-101SEQA-92-101SEQA-93-101

148.00

634.00

الدورة الأولى/2010 B/50



052

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.18A10.009.95A7.007.05A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00676.80A1413.001414.00A700.00667.20A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00209.40A200.00209.00A75.0079.90A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.0017.30W15.0014.56A25.0024.35Aالبيكربونات

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0044.10A40.0045.40A20.0023.80Wالقساوة

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.14A10.009.85A7.006.76A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.0010.00ABlank0.1 تحت حد الكشفA5.005.00A

NH4
+15.005.00A10.0010.00ABlank0.2 تحت حد الكشفA

Li+1Blank0.1 تحت حد الكشفA5.005.00A10.0010.00A

K+110.0010.00A5.005.00ABlank0.7 تحت حد الكشفA

Ca+210.0010.00ABlank0.5 تحت حد الكشفA5.005.00A

Mg+2Blank0.4 تحت حد الكشفA5.005.00A10.0010.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank0.1 تحت حد الكشفA12.5012.50A7.507.50A

Cl-112.5012.50ABlank0.1 تحت حد الكشفA12.5012.50A

Br-17.507.50A7.507.50ABlank0.5 تحت حد الكشفA

NO2
-112.5012.50ABlank0.3 تحت حد الكشفA7.507.50A

NO3
-1Blank0.3 تحت حد الكشفA12.5012.50A7.507.50A

SO4
-212.5012.50A7.507.50ABlank0.3 تحت حد الكشفA

PO4
-3Blank0.7 تحت حد الكشفA7.507.50A12.5012.50A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank< 0.5A12.5015.00W7.509.76N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.23A10.0010.00A7.007.00A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.002.30NBlank0.00A5.001.20N

NH4
+15.004.09W10.008.23WBlank0.27N

K+110.001.80N5.000.90NBlank0.00A

Ca+210.0072.72NBlank100.66N5.0023.47N

Mg+2Blank3.51N5.008.73N10.0016.84N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.5012.25ABlank2.52N12.507.08N

NO2
-112.503.23NBlank0.04A7.501.94N

NO3
-1Blank19.07N12.501.05N7.5014.06N

SO4
-212.5051.30N7.50104.41NBlank154.27N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.005.23N10.0010.56A7.007.96W

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.000.71N1413.001.45N700.000.71N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00203.00A200.00204.00A75.0078.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.0019.52N15.0017.08A25.0021.96Aالبيكربونات

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0045.00A40.0044.50A20.0021.50Aالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.003.00N700.0050 أآبر منN700.0050 أآبر منN

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

IC15.0018.92W15.0019.62NBlank33.15N

OCBlank150.00N15.0013.53A15.0013.27A

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101

رمز العينة

(mg/L) نتائج تحليل الكربون اللاعضوي والعضوي بواحدة
SEQA-91-101SEQA-92-101SEQA-93-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.0012.01NBlank5.71N5.004.93A

K+110.009.65A5.004.92ABlank< 1A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank0.03A12.5012.85A7.507.33A

Cl-112.5015.63NBlank3.15N12.5012.60A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.27A10.009.80A7.007.10A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00680.00A1413.001370.00A700.00673.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00200.00A200.00199.00A75.0077.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.008.77N15.0010.08N25.0020.08Wالبيكربونات

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0047.00W40.0043.00A20.0024.00Wالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00800.00A100.00200.00N700.00720.00A

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.001.20NBlank0.07A5.003.60N

K+110.000.02N5.002.28NBlank4.64N

Ca+210.001.50NBlank0.00A5.002.97N

Mg+2Blank6.55N5.004.32A10.001.44N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.506.00NBlank8.00N12.5040.00N

NO2
-112.5017.60NBlank0.70N7.509.75N

NO3
-1Blank11.00N12.503.90N7.5010.10N

SO4
-212.504.00N7.504.00NBlank0.00A

PO4
-3Blank0.00A7.507.20A12.5011.90A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.10A10.009.98A7.006.99A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00501.00N1413.001003.00N700.00501.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00155.00N200.00156.00N75.0060.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00654.00A100.0050.00N700.00667.00A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101
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058 تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.0072.00W700.0020.00N700.0020.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

As2.000.35N2.000.39NBlank0.003A

Cd0.500.32N2.001.40N2.001.23N

Co5.005.50A1.001.50N5.005.60A

Cr1.001.00A5.004.40ABlank0.00A

Cu3.003.00A3.003.62N5.005.80W

Fe3.004.50N5.007.50N3.004.30N

NiBlank0.00A1.001.10A2.002.10A

PbBlank1.00N2.003.80N2.003.90N

Se1.000.0034N1.000.0037N1.000.0025N

Zn6.006.10A4.003.99A6.005.10A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

IC15.0013.37A15.0013.48ABlank0.42N

OCBlank0.15W15.0012.37A15.0012.48A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

AldrinBlankBlankA90.0011.42N90.0030.00N

4.4-DDDBlankBlankA60.0080.00W60.00230.00N

DieldrinBlankBlankA60.003.82N60.0060.00A

4.4.DDTBlankBlankA90.0026.09N90.00180.00N

4.4.DDEBlankBlankA60.0077.44W60.00120.00N

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101

رمز العينة

(mg/L) نتائج تحليل الكربون اللاعضوي والعضوي بواحدة
SEQA-91-101SEQA-92-101SEQA-93-101

رمز العينة

(µg/L) نتائج تحليل المبيدات بواحدة
SEQA-101-101SEQA-102-101SEQA-103-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.003.80A10.0010.31A7.007.04A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00735.00A1413.001490.00A700.00735.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

15.0014.00A15.0014.00A25.0023.00Aالبيكربونات

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

SEQA-61-101SEQA-62-101 رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg eq CaCO3/L) نتائج تحليل البيكربونات بواحدة
SEQA-51-101SEQA-52-101SEQA-53-101
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التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

NH4
+15.004.00W10.009.00ABlank0.29N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.5010.00WBlank5.00N12.505.00N

NO3
-1Blank35.00N12.509.50N7.5028.20N

PO4
-3Blank0.00A7.506.50A12.5011.10A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00650.00A1413.001338.00A700.00662.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00188.90A200.00188.50A75.0071.30A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00710.00A100.00100.00A700.00710.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.0075.00W700.00500.00W700.00250.00N

SEQA-132-101SEQA-133-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101
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061

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Na+110.009.49ABlank0.32N5.006.04N

NH4
+15.004.22W10.0011.93WBlank< 0.1A

Li+1Blank< 0.1A5.005.22A10.0010.91A

K+110.009.61A5.005.08ABlank< 0.1A

Ca+210.0010.25ABlank0.46N5.005.37A

Mg+2Blank< 0.1A5.005.10A10.0010.45A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank< 0.1A12.5013.63A7.508.33A

Cl-112.5011.16ABlank< 0.1A12.5011.45A

Br-17.506.94A7.506.88ABlank< 0.1A

NO2
-112.5012.01ABlank< 0.1A7.507.31A

NO3
-1Blank< 0.1A12.5011.53A7.506.82A

SO4
-212.5012.03A7.507.16ABlank< 0.1A

PO4
-3Blank< 0.25A7.507.52A12.5012.63A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00580.50N1413.001113.00N700.00581.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00182.00A200.00214.00A75.00260.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0039.00A40.0037.50A20.0017.00Aالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00632.40A100.00137.35N700.00651.46A

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101
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062

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cl-112.5015.00WBlank4.00N12.5010.00W

NO3
-1Blank15.00N12.502.00N7.5020.00N

PO4
-3Blank1.50N7.505.50N12.509.50N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.003.94A10.0010.07A7.007.14A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00690.00A1413.001395.00A700.00690.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00198.00A200.00198.00A75.0075.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.00725.00A100.00100.00A700.00725.00A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.00250.00N700.00300.00N700.00510.00W

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101
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063

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.26A10.009.73A7.006.90A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cd0.500.58W2.002.25A2.002.22A

Cu3.002.98A3.002.92A5.004.87A

PbBlank< 0.01A2.002.02A2.002.03A

Zn6.006.03A4.003.97A6.005.89A

القيمة التقييمالقيمة النظرية
التقييمالنظرية

Cd0.45A0.80A

Cu22.14A14.10A

Pb79.91N41.20A

Zn104.60A123.00A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

رمز العينة

(mg/Kg) نتائج تحليل عينة التربة بواحدة
SEQA -81-101

31.7134.42

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة
SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101

SEQA -82-101

نتيجة مخبرآمنتيجة مخبرآم

0.490.77

19.2011.60

115.0 96.24
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064

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمالقيمة النظرية

Na+110.005.50NBlank3.10N5.005.50A

NH4
+15.004.00W10.008.70ABlank1.10N

Li+1Blank3.50N5.004.30A10.003.30N

K+110.003.30N5.001.80NBlank0.50N

Ca+210.008.00WBlank0.01A5.000.01N

Mg+2Blank0.01A5.000.79N10.001.23N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

F-1Blank0.07A12.501.66N7.501.75N

Br-17.500.13N7.500.11NBlank0.11N

NO2
-112.5012.00ABlank1.00N7.509.00W

NO3
-1Blank6.50N12.5014.50W7.5012.50N

PO4
-3Blank0.40N7.508.80W12.5013.40A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.35A10.0011.06W7.007.45A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00538.33N1413.001288.67A700.00532.33N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

TDS200.00177.77W200.00178.40W75.0073.47A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

40.0040.00A40.0030.00N20.0020.00Aالقساوة

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

COD700.0083.00N100.00100.00A700.0057.00N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

BOD5100.008.00N700.006.00N700.006.00N

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز
(mg/L) نتائج تحليل الكاتيونات بواحدة

SEQA-11-101SEQA-12-101SEQA-13-101 رمز العينة

رمز العينة

(mg CaCO3/L) نتائج تحليل القساوة الكلية بواحدة
SEQA-41-101SEQA-42-101SEQA-43-101

SEQA-132-101SEQA-133-101

رمز العينة

(mgO2/L) بواحدة COD نتائج تحليل
SEQA-121-101SEQA-122-101SEQA-123-101

رمز العينة

mg/L نتائج تحليل الأنيونات بواحدة
SEQA-21-101SEQA-22-101SEQA-23-101

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة TDS نتائج تحليل
SEQA-131-101

رمز العينة

(mg/L) بواحدة  BOD5  نتائج تحليل 
SEQA-111-101SEQA-112-101SEQA-113-101
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064 تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

As2.000.01N2.000.01NBlank77.10N

Cd0.500.57A2.001.95A2.001.85A

Co5.005.84W1.001.04A5.005.15A

Cr1.000.01N5.004.23WBlank0.01A

Cu3.000.81N3.000.79N5.001.28N

Fe3.003.01A5.004.00W3.003.02A

NiBlank0.36N1.001.52N2.002.77N

Hg2.00111.21N2.0090.46NBlank32.00N

PbBlank0.01A2.002.01A2.002.07A

Se1.000.01N1.0010.88N1.000.01N

V4.0084.44N4.0082.22N2.00100.01N

Zn6.003.74N4.003.26W6.003.29N

القيمة التقييمالقيمة النظرية
التقييمالنظرية

Ca40730N4000.00N

Cd0.45N0.80N

Cr74.91N77.30N

Cu22.14N14.10N

Fe23550A19600.00A

K15800N16300.00N

Mg8504.0N3080.00N

Na7049.00N7100.00N

Ni23.28N19.60N

Pb79.91N41.20N

Zn104.60N123.00N

Mn723.10N608.00N

As14.34N9.63N

Co8.15N8.49N

V63.33N51.50N

Hg0.115N0.05N

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

AldrinBlank1.00N90.001.00N90.002.33N

4.4-DDDBlank11.20N60.0082.60W60.0011.90N

DieldrinBlank25.00N60.001.00N60.0016.60N

4.4.DDTBlank1.00N90.001.00N90.001.00N

4.4.DDEBlank1.00N60.0017.23N60.0029.01N

4434.3

0.21

22.90

68888.90

0.6

24.01

77777.2

رمز العينة

(mg/Kg) نتائج تحليل عينة التربة بواحدة
SEQA -81-101

1786.301818.01

327.80386.90

27416.8021801.50

333.30400.30

239.20239.20

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101

SEQA -82-101

نتيجة مخبرآمنتيجة مخبرآم

78713.101092.1

57.1045.30

521.70546.50

73.8059.01

19232.5020486.3

1101.9

0.290.4

1149.30

4257.30

رمز العينة

(µg/L) نتائج تحليل المبيدات بواحدة
SEQA-101-101SEQA-102-101SEQA-103-101
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065

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

Cd0.500.67N2.002.10A2.002.24A

Co5.006.13N1.001.65N5.006.15N

Cu3.003.05A3.003.44A5.005.51A

Fe3.003.20A5.005.07A3.003.01A

Zn6.005.96A4.004.14A6.006.04A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101

الدورة الأولى/2010 B/66



066

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

As2.001.35N2.001.18NBlank0.04A

Cd0.500.49A2.001.44N2.001.38N

Co5.004.24W1.000.75N5.003.74N

Cr1.000.92A5.004.10WBlank0.01A

Cu3.003.22A3.004.73N5.004.87A

Fe3.003.79N5.003.89N3.004.37N

NiBlank0.93N1.001.18W2.002.74N

Hg2.001.37N2.001.70WBlank0.37N

Se1.000.93A1.000.80N1.000.78N

V4.003.91A4.003.92A2.002.02A

Zn6.005.72A4.003.30W6.005.12A

القيمة التقييمالقيمة النظرية
التقييمالنظرية

Ca40730.00A4000.00A

Cr74.91A77.30A

Fe23550.00A19600.00A

K15800.00A16300.00A

Na7049.00A7100.00A

Ni23.28A19.60A

Zn104.60A123.00A

Mn723.10A608.00A

As14.34A9.63A

Co8.15A8.49A

V63.33A51.50A

633.00

14.30

7.83

58.10

9.56

8.29

52.90

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

رمز العينة

(mg/Kg) نتائج تحليل عينة التربة بواحدة
SEQA -81-101

6714.006501.00

15925.0014956.00

21.7019.00

رمز العينة
(mg/L) نتائج تحليل المعادن الثقيلة في المياه بواحدة

SEQA-71-101SEQA-72-101SEQA-73-101

SEQA -82-101

نتيجة مخبرآمنتيجة مخبرآم

43855.003968.00

80.5080.40

22666.0018514.00

117.00 105.00

730.00
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067

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

pH4.004.43W10.009.80A7.007.13A

التقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظريةالتقييمنتيجة مخبرآمالقيمة النظرية

EC700.00642.40A1413.001312.00A700.00637.00A

تقييم نتائج مشارآة المخبر ذي الرمز

رمز العينة

 pH نتائج تحليل الـ
SEQA-61-101SEQA-62-101SEQA-63-101

رمز العينة

 (µs.Cm-1) بواحدة EC نتائج تحليل الـ
SEQA-31-101SEQA-32-101SEQA-33-101
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